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The goal of this study is the analysis of physicomechanical properties of stent elements, theoretic-experimental 
researches of mechanical properties of wire stents. Stent  is a small tube-like structure of biocompatible material which 
due to the elastic properties restores a lumens of vessels. Physical model of a vessel, as a rule, represent a multilayered 
shell with anisotropic properties. As mechanical properties of vessels can change in a wide range so the structure of 
stent will change accordingly. For definition of a rational stent structure, the basic mechanical properties are chosen, 
experimental and theoretical investigation of stent mechanical properties and its basic elements are made. 
 
Стент (рис. 1) представляет собой пространственную конструкцию, которая благодаря 
своим упругим свойствам удерживает просвет сосуда. При этом для создания требуемых ме-
ханических свойств стента повышение его радиальной жесткости или повышение его гибко-
сти, стент выполняют в виде сетчатой оболочки, элементы которой имеют различную конфи-
гурацию и соединение. Постановка стента осуществляется при помощи специального бал-
лонного катетера, который расширяется внутри пораженного сосуда, расправляя стент до 
анатомического диаметра. 
Существует множество конструкций стентов, 
которые имеют свои преимущества и недостатки. 
Однако наибольшее распространение получили два 
вида баллонрасширяемых стентов – это матричные 
стенты и проволочные стенты. 
Матричные стенты представляют собой метал-
лический каркас, полученный механической или ла-
зерной обработкой из цилиндрической заготовки. Проволочный стент – металлический кар-
кас, образованный определенной ориентацией в пространстве металлической проволоки [1].  
Стенты изготавливаются из различных материалов, каждый из которых имеет свои 
преимущества и недостатки. Доказано, что с уменьшением диаметра проволоки при сохра-
нении необходимой жесткости стента гидродинамика сосуда значительно улучшается, а 
именно уменьшается турбулентность потока крови [1]. Однако размеры поперечных элемен-
тов стента ограничены их прочностью и требуемой несущей способностью стентов. Суще-
ствует ряд исследований [2, 3], в которых  рассматривалось влияние толщины базовых эле-
ментов на их жесткость или жесткость самого стента. 
Для сравнения возможности уменьшения толщины перемычек, путем выбора более 
прочного материала, в таблице 2.1. приведены геометрические характеристики стентов, из-
готовленных из 316L и Co-Cr сплава [3]. 
 
Компания Стент из Co-Cr сплава Толщина эле-мента, мкм 




AMG Arthos Pico 65 Arthos 125 
B.Braun Coroflex Blue 65 Coroflex 91 
Eurocor Genius Megaflex - Megaflex 110 
Guidant Multilink Vision 80 Multilink Zeta 91/124 
Guidant Multilink Mini Vision 80 Multilink Pixel 99 
Medtronic Driver 91 S 7 100×127 
Medtronic Micro Driver 91 S 660 127×152 
 
Таблица 2.1 – Материал и толщина перемычек различных моделей стентов. 
 
Рис. 1 Конструкция проволочного стента. 
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В работах [4-10] приведены теоретические и экспериментальные исследования механи-
ческих параметров матричных и проволочных стентов, представлены результаты исследова-
ний напряженно – деформированного состояния «раскрытого» стента. 
При разработке новой конструкции стента необходимо провести экспериментальные 
исследования их физико-механических характеристик. Однако, трудоемкость и сложность 
изготовления стентов (при изготовлении проволочных стентов 70% работы – ручной труд) не 
позволяют провести эти исследования в полном объеме. Поэтому в нашей работе поставлена 
задача найти зависимость между механическими характеристиками базовых элементов стен-
та, изготовление которых намного проще, и важнейшими для стентов физико-
механическими характеристиками. Для определения рациональных геометрических размеров 
стентов нами проведены теоретический и экспериментальный анализы механических пара-
метров элементов проволочных стентов. Для исследований были выбраны 3 базовых элемента. 
Внутрисосудистый стент представляет собой геометрически нелинейную простран-
ственную структуру, при этом в процессе имплантации стента его деформации лежат в пла-
стической зоне. Поэтому задача расчета стента является как геометрически, так и физически 
нелинейной. 
Основной специфической особенностью нелинейного поведения конструкции является 
изменение ее жесткости под действием нагрузки. На уровне физической модели можно гово-
рить о нелинейной зависимости смещений от приложенной силы. 
Как правило, причины нелинейного поведения конструкции стента можно разделить на 
следующие категории: 
1. Нелинейное изменение геометрии, прежде всего, большая пластическая деформация. 
2. Нелинейное поведение материалов, например, ползучесть: под действием постоян-
ной нагрузки, не превышающей предел прочности. 
3. Изменение условий, включая условия контакта. Например, в процессе выполнения 
стентом своих функции на него могут действовать нагрузки различные как по величине, так 
и по направлению. Причем изменение условий может прямо зависеть от приложенной 
нагрузки, а может вызываться иными внешними причинами. 
Расчет внутренних напряжений и деформации элементов проволочных стентов произ-
ведем в программном комплексе ANSYS. Построение геометрической модели элемента про-
волочного стента осуществим собственными средствами программы. 
В большинстве случаев поведение металлов под действием приложенных сил описыва-
ется обобщенной кривой деформирования )( ii f εσ = . 
Пластическое течение материалов может быть аппроксимировано одним из следующих 
способов: билинейное нагружение, мультилинейное нагружение, нелинейное нагружение, 
изотропное нагружение, анизотропное нагружение. 
При моделировании элементов стентов нами было принято билинейное нагружение. 
Нелинейные задачи эффективно решаются итерационным методом Ньютона-Рафсона, 
который предполагает приближенное разбиение нагрузки на несколько последовательных 
приращений. Таким образом, нелинейная задача сводится к линейной, а точность решения 
определяется тремя параметрами: 
1) количеством шагов (или приращений); каждый шаг в отдельности представляет со-
бой линейное нагружение конструкции; 
2) количеством ступеней (или временных шагов); каждый шаг нагружения разбивается 
на ступени с целью более точной аппроксимации; 
3) количеством равновесных итераций; на каждой ступени данный параметр обеспечи-
вает сходимость решения. 
Система называется неконсервативной, если энергия, сообщенная системе внешней 
нагрузкой, системой рассеивается, что происходит, например, при пластической деформа-
ции, когда энергия внешней силы расходуется на движение дислокаций и, как следствие, – на 
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изменение геометрической формы. Стент является неконсервативной системой, поэтому его 
анализ зависит от траектории; точность расчетов определяется аппроксимацией нелинейного 
параметра линейными участками и требует увеличенного числа ступеней (временных шагов) 
на каждом шаге разбиения. 
Для расчета целого стента следует при-
нять, что базовые элементы стента располо-
жены по периферии окружности, диаметр ко-
торой равен диаметру стента. Для установле-
ния устойчивости проволочного стента его 
модуль, состоящий из базовых элементов, 
представляется в виде кольца переменной 
жесткости. При этом переменная жесткость 
кольца является функцией от угла, определяе-
мой исходя из экспериментальных исследова-
ний отдельных базовых элементов. 
Так как определяющим параметром 
устойчивости стента является его радиальная 
жесткость, нами проведены теоретические и 
экспериментальные исследования влияния вы-
соты H базового элемента на этот показатель (рис. 2).  
Экспериментально получена зависимость (рис. 3) деформации базового элемента Xd  от 
приложенной силы XF , которая имеет нелинейный характер. На данном графике (рис. 3) 
можно определить три зоны: I – резкое увеличение силы XF  при незначительной деформа-
ции Xd , II – значительная деформация Xd  при незначительном увеличении силы и III – зона 
резкого возрастания силы XF  при незначительной деформации Xd . Такая тенденция сохра-
няется для всех базовых элементов. На рис. 4 показана теоретическая зависимость силы рас-
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Рис. 3 Экспериментальная зависимость влияние  
высоты h элемента стента на его жесткость. 
Рис. 4 Теоретическая зависимость влияние высоты h 
элемента стента на его жесткость. 
 
Незначительные расхождения теоретических и экспериментальных результатов можно 
объяснить погрешностью моделирования пластического течения материала, которое было 
аппроксимировано билинейным нагружением. 
 
Рис.2 Геометрические размеры элемента стента. 
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Нами доказано, что исследование физико-механических свойств стентов можно прово-
дить на отдельных базовых элементах стента, что значительно уменьшает затраты на прове-
дение исследования.  
С помощью полученных зависимостей влияния высоты элемента стента на радиальную 
жесткость можно определить геометрические размеры всего стента. Такой подход позволяет 
создавать новые рациональные конструкции стентов и прогнозировать их свойства без раз-
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